石棉县人民医院全自动仿生助产仪院内比选采购项目项目更正公告
现就石棉县人民医院“全自动仿生助产仪院内比选采购项目”，作如下更正：
原内容为：
五、开标须知
（三）、比选确定中标原则：
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说  明

	1
	报价 35%
	35
	报价分：以本次最低投标报价为基准价，得满分，投标报价得分=35分×(基准价／投标报价)
	

	2
	技术指标
和配置40%
	40
	技术指标配置：1、基础分30分： 根据产品品质、配置、技术指标和功能综合对比评价，优秀得24-30分；一般的14-20分；较差的0-8分。 2、加减分：每优于1条，加2分，最多加10分，▲条款每不符合1条减5分，减分不限。                   
	

	3
	用户群10%
	10
	根据所投产品规格型号2017-2018年在四川省新装用户群的数量和质量（医院档次公立医院二级甲等及以上）综合评定，排第一的得10分；第二得7分；第三名4分，之后得1分。（以比选文件提供为准，未提供及无效的为零分）。
	

	4
	售后服务方案15%
	15
	根据投标公司商务及售后服务方案综合评定：第一名得12分；第二名8分；第三名4分；之后得1分。质保期每延长1年加1分，最多加3分。             
	


更改为：
五、开标须知
（三）、比选确定中标原则：
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说  明

	1
	报价 35%
	35
	报价分：以本次最低投标报价为基准价，得满分，投标报价得分=35分×(基准价／投标报价)
	

	2
	技术指标
和配置40%
	40
	技术指标配置：1、条件全部满足得30分， 2、加减分：每优于1条，加2分，最多加10分，▲条款每不符合1条减5分，非▲条款1条减1分，减分不限。
	★为核心条款，不满足不得分

	3
	用户群10%
	10
	根据所投产品规格型号2017-2018年在四川省新装用户群的数量和质量（医院档次公立医院二级甲等及以上）综合评定，排第一的得10分；第二得7分；第三名4分，之后得1分。（以比选文件提供为准，未提供及无效的为零分）。
	

	4
	售后服务方案15%
	15
	根据投标公司商务及售后服务方案综合评定：第一名得12分；第二名8分；第三名4分；之后得1分。质保期每延长1年加1分，最多加3分。             
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